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  از معرفهاي زیستی اسپور استریپ دستورالعمل استفاده

معرفهاي زیستی اسپور استریپ را در داخل استریلیزاسیون در جایی که سخت ترین محل جهت استریلیزاسیون  .1
 .باشد قرار دهید

 
 .قرار دهید استریلیزاسیون دستگاه قسمتهاي مختلف محموله در تعداد کافی اسپور استریپ در .2

 10بطور معمول  .کمتر از دو عدد توصیه نمیشود هرگز این تعداد بستگی به قوانین مورد نظر دارد ولی 
 .عدد در هر سیکل استفاده میشود

 
 .در معرض استریلیزاسیون قرار دهیدمحموله را  .3

 .رج کنیدها را به محض خنک شدن یا هوادهی شدن خا پس از فرایند استریپ .4

 .ها را جهت کشت به آزمایشگاه منتقل نمایید استریپ .5

منتقل  TSBهر استریپ را به محیط کشت ،  و در زیر هود )ضدعفونی( در آزمایشگاه در شرایط آسپتیک .6
 .نمایید

 
 .انکوبه نمایید ساعت 48تریپها را در دماي مناسب به مدت سا .7

 فور - براي اتیلن اکسید باسیلوس آتروفئوس ) °C37 -36( 

 براي اشعه باسیلوس پامیلوس ) °C35 -30(  

 براي بخار  ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس)C° 60 -55( 
 

 .محیط کشت کدر خواهد شد ،اگر ا سپورها در طی سیکل استریلیزاسیون زنده بمانند .8
  .شونددار تایید وسکوپی براي باکتریهاي میله اي گرم مثبت اسپورت بصورت میکرمثب کشتهاي متما: توجه

 
 .نتایج تست گزارش شود .9

 
  .تمام نمونه هاي مثبت قبل از دور ریختن اتوکلاو شوند .10

 
  .درجه سانتی گراد نگهداري شود 40درجه تا  10استریپ ها در دماي  .11


